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	Følgeseddel for kontroll av steriliseringsutstyr

	
	
	Innsendingsdato
	Versjon 1.11, 30.11.11, TAV


Firmanavn og adresse:









Brukerveiledning for biologiske indikatorer (sporeprøver)

En biologisk indikator er en liten forseglet pakke som inneholder en bærer (lapp) som er impregnert med bakteriesporer. Disse enkeltpakkene skal ikke åpnes. Et prøvesett består av seks biologiske indikatorer i en ytre emballasje av papir. Ett prøvesett brukes til kontroll av en enkelt steriliseringssyklus.

Papirposen brukes til indre emballasje ved returforsendelsen for dyrkning hos oss. Prøvene sendes til dyrkning umiddelbart etter steriliseringen.

Fremgangsmåte

Åpning

Papirposen åpnes. Den tas vare på til returforsendelsen.

Nummerering

Indikatorene skal nummereres fra 1 til 6. Bruk vannfast spritpenn eller lignende. Skriv ytterst i kanten slik at det ikke går hull på enkeltpakningene.

Plassering av indikatorene

Biologiske indikatorer skal plasseres inne i emballert gods og pakkene fordeles i sterilisatorkammeret. Det bør benyttes faste rutiner for plassering av indikatorene. Plasseringen bør representere steder i og på gods som er vanskelig tilgjengelig for sterilisering. Dersom et fast mønster ikke er etablert anbefales følgende:

1:
 Nederst til venstre i forkant ved døren.

2:
 Øverst til høyre i forkant ved døren

3:
 Nederst til venstre i bakkant

4:
 Nederst til høyre i bakkant

5:
 Øverst til venstre i bakkant

6:
 Sentralt i sterilisatoren

Rekvisisjon

Fyll ut rekvisisjonen med opplysninger om plassering av hver enkelt biologisk indikator, steriliseringsmetode og programvalg. Med steriliseringstid menes den tiden det er fulle steriliseringsbetingelser. Det vil si at eventuell forbehandling, oppvarming, avkjøling og eventuell tørking ikke regnes inn i steriliseringstiden. Noter eventuelle feil, om pakkene er våte og lignende. 

Innsending for dyrkning

Etter steriliseringen samles de biologiske indikatorene i papirposen som klistres igjen. Pakken med signert rekvisisjon sendes PreBio snarest mulig. 

Besvarelse

Ved eventuell oppvekst gir PreBio telefonisk beskjed om dette samme dag. Dersom indikatoren ikke viser vekst, vil svaret bli sendt i posten.










												





























Kontaktperson:	





STERILISATOREN:





Fabrikat:	___________________________





Type:	___________________________	





Serienr.:	___________________________





Sted:	___________________________





Intern id.:	_________________________





SPOREPRØVEN					








	Bacillus atrophaeus 


Til kontroll av TØRRSTERILISERING











Geobacillus stearothermophilus


Til kontroll av 


AUTOKLAVERING

















STERILISERINGEN





Temperatur





Steriliseringstid





Dato





Utført av





SPOREPRØVENE


Nr.	Plassering i sterilisatoren	





1





2





3





4





5





6



























































EVENTUELLE TILLEGGSOPPLYSNINGER





Mottatt dato:


____________





Sign.:


___________








Lab.nr.: ____________________





____________________________





For laboratoriet:








Avd. Namdal

Avd. Fosen

Avd. Frøya-Hitra
Avd. Brønnøysund

Avd. Innherred
Avd. Mosjøen
Axel Sellægs vei 3

Haugamyra

Stjernesenteret
Lenningsveien 27

Seilmakergt. 2
Vefsnveien 11
7801 NAMSOS

7113 HUSBYSJØEN
7261 SISTRANDA
8900 BRØNNØYSUND

7700 STEINKJER
8656 MOSJØEN
74 21 24 40


73 85 62 10

72 46 36 60

75 00 98 00


74 11 13 92

75 17 55 55
namdal@prebio.no

fosen@prebio.no
froya-hitra@prebio.no
bronnoysund@prebio.no 
innherred@prebio.no
mosjoen@prebio.no

